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             РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                         
       МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                                                                               

   УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Бр. 3949-26
                    03.09.2018.
Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима
бр. 7/2018,  д о с т а в љ а 

	
	______________________________


На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 31.08.2018. године, достављамо следећи одговор:
Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:
1.Питање:  Молим вас да се део где се спомињу докази о техничким и кадровским капацитетима коригује ( 4.2.2.), пошто нигде није објашњено на који начин доказујемо да наш произвођач понуђене опреме има овлашћен сервис на терену Централноафричке Републике или земље у окружењу ( које такође нису ни дефинисане). Сматрамо да то вуче додатне трошкове који би морали да се укључе у цене понуђене опреме, чиме би дошло до прекорачења процењених вредности. Свакако понуђачи не би били у равноправном положају и понуде не би биле упоредиве под једнаким условима. Предлажемо да захтев буде прецизиран на сл. начин: Да понуђач да изјаву о постојању овлашћеног сервиса на територији РС за партије које су већ наведене у докзументацији, а да се као доказ приложи ауторизација овлашћеног сервиса за учешће у постојећој ЈН, уместо сертификата сервисера. Суштина је да овлашћени сервис буде упућен у Ваше потребе, што ће потврдити својом изјавом, тј ауторизацијом.
Одговор:   Није потребно доказивати да произвођач понуђене опреме има овлашћен сервис на терену Централноафричке Републике или земље у окружењу, па у том смислу понуђачи не могу имати додатне трошкове. Потребно је поред изјаве о постојању овлашћеног сервиса на територији РС достави фотокопије сертификата за сервисера о обучености за опрему која се нуди за пет наведених партија. То је наш стандардни захтев од кога не можемо да одступимо.
2. Питање:  Везано за партију 20, ставка 1.2.
Да ли прихватате пумпу чији је опсег за KVO od 0.1 – 5 ml/hour? Обзиром да је функција KVO („keep vein open“) предвиђена да се вене држе отвореним, проток већи од 5 ml/hour није оптималан, чак се проток већи од овог сматра опасним јер доводи до ризика уноса ваздуха, без обзира на заштитну функцију пумпе против детекције мехурића. Како су у клиничкој пракси уобичајене вредности KVO od 0.1 – 2 ml/hour, молимо да прихватите и овај опсег вредности.

Одговор:   Ставка у спецификацији се мења тако да гласи: Прилагодљиви KVO, да задржи проточност инфузионог система и отворену ИВ канилу.
Ставка 1.15.

Молимо да дозволите и опцију пумпи које немају спољни бројач капи обзиром да је ово назначено као опциона карактеристика и не представља тренутну потребу корисника?
Одговор:   Понуђени уређај не мора да садржи карактеристику за коју је наведно да је опциона.
Ставка 1.17.

Обзиром да сте у ставци 1.17. опционо тражили повезивање на централни PC систем за праћење, молимо да дозволите и понуду пумпи које ово немају јер та опција у овом тренутку није потребна, те се стога односи на евентуалну будућу потребу, а не на садашњу потребу корисника,  а тиме се ограничавају понуђачи на тендеру и конкурентност у поступку јавне набавке?
Одговор:   Понуђени уређај не мора да садржи карактеристику за коју је наведно да је опциона.
3. Питање:  Везано за партију 21, ставка 1.3.
Да ли прихватате монитор са следећим распонима мерења:

Respiracija: 0-150rpm
IBP:     50-320mmHg
Одговор:   Наручилац прихвата приговор и извршиће измене конкурсне документације.
Ставка 1.10.

Mogucnost povezivanja sa PC preko RS-232 porta, VGA port, LAN port i mogucnost nadogradnje SD karticom.Молимо да дозволите да монитор има могућност повезивања преко RS 232 porta и VGA port, као и могућност коришћења USB картице, обзиром да USB и SD картица имају исту функцију?
Одговор:   Ставка конкурсне документације мења се и гласи: Mogucnost povezivanja sa PC preko RS-232 porta, VGA port, LAN port i mogucnost nadogradnje SD karticom или могућност коришћења USB картице.
Ставка 1.12.

Тражили сте EtCO2 modul: microstream, mainstream i sidestream (Respironics) opciono. Да ли ћете прихватити монитор који нема microstream. Обзиром да у ставци 1.14 нисте тражили прибор за EtCO2 молимо вас да прихватите нашу сугестију.
Одговор:   Прихвата се монитор који нема microstream. На истоветно питање већ смо одговорили потврдно.
ЗС.                                                                                                                              
Достављено:
-у омот предмета 3949
Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС
